
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ (IN VITRO) 

 

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα αξιολογηθούν με βάση: 

1. Την απλούστερη και ταχεία μέθοδο. 

2. Την μεγαλύτερη αναλυτική ευαισθησία. 

3. Την επαναληψιμότητα της μεθόδου. 

4. Την ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

5. Την κάλυψη μεγάλου εύρους τιμών (ειδικά για τους καρκινικούς δείκτες). 

6. Τον χρόνο ζωής μετά την παραλαβή του κιτ. 

7. Την ταχεία παράδοση (μικρότερη των 10 ημερών από την ημέρα της 

παραγγελίας ). 

8. Την τεχνική Goated tubes.  

9. Τα κιτ να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 2 quality controls. 

10. Τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται ότι πρέπει να παρέχονται από την ίδια 

εταιρία που προμηθεύει το αντίστοιχο «ζευγάρι» τους  (θα πρέπει να είναι από 

την ίδια εταιρία διότι υπολογίζεται ο λόγος ή κάποιος αλγόριθμος των 

εργαστηριακών τιμών τους ώστε να δοθεί απάντηση στους ασθενείς) θα 

αξιολογηθούν ως εξής: η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το 

αθροιστικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ) ανά φιαλίδιο για τα 2 κιτ (δηλαδή: κόστος 

1
ου

 κιτ /φιαλίδιο + κόστος 2
ου

 κιτ/φιαλίδιο) ώστε να αξιολογηθεί η πιο 

συμφέρουσα τιμή για το Νοσοκομείο.  

11. Για τις επείγουσες εξετάσεις (b-HCG, οιστραδιόλη, κυκλοσπορίνη) η 

ταχύτητα της μεθόδου είναι μεγίστης σημασίας και θα αξιολογηθεί. 

12. Τα κιτ να είναι των 50-100 φιαλιδίων (tubes). Στην προσφορά θα πρέπει να 

αναφέρεται ο αριθμός των φιαλιδίων που περιέχονται στο κιτ και το κόστος 

(χωρίς ΦΠΑ) ανά φιαλίδιο ώστε να αξιολογηθεί το πιο οικονομικό κιτ. 

13. Εάν η μέθοδος απαιτεί ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο  

μόνο για την συγκεκριμένη μέθοδο, αυτός να προσφέρεται δωρεάν από τη 

μειοδότρια εταιρεία στο διάστημα ισχύος του διαγωνισμού. 

 


